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Vorbemerkungen 

Der SPM-3 ist ein Breitband- und Uberlagerungspegelmesser, dessen Frequenzbereich 
fur symmetrische 1 20-Kanal-Systeme ausgelegt Ist. Er kann aus einer eingebauten, 
aufladbaren Batterie oder aus dem Netz gespeist werden . Auch Pufferbetrleb ist m5g- 
lich . 

Das Gerdt ist leicht transportabel, einfach in der Bedienung und somit flir den Be- 
triebsmeftdienst gut geeignet . 

Der Pegelmesser Ial3t sich mit dem Pegelsender PS-3 zu einem vol Istandigen Pegel- 
me(3platz erganzen. Die Abstimmung der beiden Gerate erfolgt am Empfanger SPM-3. 
Hierzu ist die Steueroszil latorspannung fur den Pegelsender einer entsprechenden 
Buchse an der Frontplatte des SPM-3 zu entnehmen . 

Das Anwendungsgebiet des SPM-3 wird durch den Scheinwiderstands- und Fehlerdamp- 
fungsmel3zusatz SFZ-1 erweitert. Der SFZ-1 ist in einem zum SPM-3 passenden Ge- 
hausedeckel untergebracht . Dieses Zusatzgerat dient zur Messung des Scheinwider- 
standsbetrages und ermoglicht auGerdem auch Bruckenmessungen sowie Fehlerdamp- 
fungs- und Symmetriemessungen im Frequenzbereich von 0,3 bis 612 kHz. 

Der SPM-3 ist in dB/dBm/Volt-Ausfuhrung lieferbar. Hierbei gilt 0 dB = 0,775 V 
bzw . 0 dBm = 1 mW an Z. 

In der vorliegenden Beschreibung wurde der Zusammenhang zwischen Text und Zeich- 
nungen durch eine einheitliche Bezeichnung der Bauelemente gegeben. Die einzelnen 
Schaltungseinheiten sind numeriert und mit einem Kreis gekennzeichnet z. B. (?) 
Eichoszi Motor. 

Alle in dieser Einheit vorkommenden Schaltungselemente haben als erste Ziffer eine 
2. Fur die Kennzeichnung der Bauelemente stehen zwei Zifferndekaden zur Verfu- 
gung wie z. B. 01 in Widerstand R 201 oder Induktivitat L 201 usw . 

In diesem Sinne bedeutet 



Transistor 



2 0 2 

T 

Schaltungsnummer 



laufende Nummer 



Transistor im Stromlaufplan (?)des Anhangs mit der Kennziffer 02. 

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist es wichtig, neben der Bestel Inummer BN die 
Positionsnummer des Bauelements sowie die Geratenummer anzugeben z. B. 



BN 278 



Nr. 47189 C 



T 202 



TECHNISCHE DATEN 



Wdhlbare E i n g an g s w i d e r s t a n d e und Bezugspegel der unterschied- 
lichen Ausfuhrungen : 

BN - 278/0 dB/dBm/V-Ausfuhrung 

ca. 5 kQ, 600 Q, 150 ft, 75 Q 0 dB = 0,775 V (1 mW an 600Q) 

ca.5kQ, 150 Q . 0 dBm - 0,387 V (1 mW an 150 Q) 

ca. 5 kQ, 75 Q 0 dBm = 0,274 V (1 mW an 75 Q) 

BN - 278/4 dB/dBm/V-Ausfuhrung 

ca. 5 kQ, 600 Q, 135 Q,75 Q 0 dB = 0,775 V (1 mW an 600 Q) 

ca. 5 kQ, 135 Q 0 dBm = 0,367 V (1 mW an 135 Q) 

ca. 5 kQ, 75 Q 0 dBm S 0,274 V (1 mW an 75 Q) 

BN - 278/5 dB/dBm/V-Ausfuhrung 

ca. 5 kQ, 600 Q, 124 Q, 75 Q 0 dB A 0,775 V (1 mW an 600 Q) 

ca. 5 kQ, 124 Q 0 dBm - 0,352 V (1 mW an 124 Q) 

ca. 5 kQ, 75 Q 0 dBm & 0,274 V (1 mW an 75 Q) 



1 . 2 . 



Breitbandmessung 
Frequenzbereich . 



300 Hz bis 612 kHz 



1 . 2 . 1 . 



1.2.2. MeBbereiche 0*dB _ Anzeige -40 dB bis +20 dB 

Skalenendwert 10 mV bis 10V 1) 

1 .2.2.1. Ablesebereich des Instruments 

Skala I -20 dB bis +3 dB 

Skala II 0 bis 10 V 1) 

Skala III . 0 bis 3,3 V !) 

1.2.3. M e B u n s i c h e r h e i t 

Bei der Anzeige 0 dB im MeBbereich 0 dB" 

nach erfolgter Eichung, bei f= 20 kHz = ± 0, 15 dB 

Teilungsfehler des MeBbereichschalters, be- 

zogen auf die Stel lung 0 dB bei f = 20 kHz = ± 0, 1 dB 

Skalenteilungsfehler des Instruments = ± 1,5 % v.E. 



1 .2.3.1. Frequenzgang der Anzeige, bezogen auf f= 20kHz = ±0,2dB 

1.2.4. Betrag des E i n g a n g s s c h e i n w i d e r s t a n d e s 
Stel lung " ca . 5 kQ" 

fUr f = 2 kHz bis 61 2 kHz = 5 kQ 



fur f = 300 Hz =3,5 kQ 

Stel lung "600 Q" fur f = 20 kHz 600 Q ± 3 % 

Stel lung "150 Q" fur f = 20 kHz 150 Q ± 1 % 

Stel lung " 135 Q" fur f = 20 kHz 135 Q ± 1 % 

Stellung " 124 Q" fur f = 20 kHz 124 Q ± 1 % 

Stel lung " 75 Q" fur f = 20 kHz 75 Q ± 1 % 

1.2.5. Symmetrie des Eingangs = 40 dB 

1.2.6. B e I a s t b a r k e i t des Eingangs 

Zultissige G leichsponnung in Stellung "ca. 5 kQ" 70 V 

Belastbarkeit der Eingangswiderstande 

600 Q, 150 Q, 135 Q, 124 Q, 75 Q ^ 2 W 



1.2.7. T e m pe r a t u re i n f I u B einer U m g e b u n g s t e m p e ra t u r 



von 0°C bis +40°C 

Auf die Anzeige (ohne Nacheichen) = ± 0,02 dB/° C 

Auf den Eichoszillatorpegel = ±0,01 dB/°C 



II 



1) Die Spannungsskalen gelten nur, wenn das Gerdt auf Spannungspegel 
0 dB - 0,775 V geschaltet ist. 

2) Die Symmetrie des Empf'ingereingangs wird gemessen, indem man eine 
Symmefriedrossel parallel zu den Eingartgsklemmen a und b des Empfdngers 
schaltet. Der Empfange re ingang ist mit dem eingebauten Widerstand 



Z = 150 Q (bzw. 135 Q, 124 Q) abgeschlossen. Zwischen Erde und Drcssei- 
mittelpunkt wird Uber Z /4 = 37,5 Q (bzw. 33,7 Q, 31 Q) ein Sender onge- 
scblossen. 

Die Symmetriedampfung des Empfdngers ergibt sich aus der Pegeldifferenz 
des Pegels am Sender und des ongezeigten Pegels am Prufling. 



1.3. Selektivmessung 

1.3.1. Frequenzbereich 2kHzbis612kHz 

4 Teilbereiche 2. .. 150. . .300. . .450. . .612 kHz 

1.3.2. Frequenzunsicherheit, bezogen auf 

die eingestellte Empfangsfrequenz = ± 0,2 % ± 1 kHz 

1.3.3. Frequenzwanderung 

nach 30 min Batteriebetrieb ± 2*10”^ ± 100 Hz/Std. 

nach 30 min Netzbetrieb ± 3*10"^± 150 Hz/Std. 

1.3.4. MeBbereiche 0 dB Anzeige -80 dB bis +20 dB 

Skalenendwert 0,1 mV bis 10 V ^ 

A b I e s e b e r e i c h des Instruments wiel.2.2.1. 

Bandbreite (3-dB-Grenze) ca. 120 Hz 

1.3.5. Me f3u ns i c h e rh e i t wie 1.2.3. 

1 .3.5.1. Frequenzgang der Anzeige bezogen auf 20 kHz 

2 kHz bis 600 kHz = ±0,2dB 

612 kHz - 0,5 dB 

1.3.6. Betrag des E i n g a n g s s c h e i n w i d e r s t a n d e s wie 1.2.4. 

1.3.7. Symmetrie des Eingangs wie 1.2.5. 

1.3.8. Be I a s t ba rke i t des Eingangs wie 1.2.6. 

1 .3.9. S e I ek t i on 

Durchlafibereich = ± 60 Hz A a = 3 dB 

Sperrbereich Zf = ± 400 Hz 

im Empfangsband (f = 2 bis 612 kHz) A a = 60 dB 

Dampfung fUr Frequenzen auBerhalb des 

Empfangsbandes (f = 650 kHz) A a ^ 50 dB 

1.3.10. Eigenklirrdampfung ak 2 bzw . akg 
bei 50 dB Empfindlichkeitserhohung gegen 

den Summenpegel - MeRbereich 70 dB 

1.3.11. S 1 6 r a u s s c h I a g am Instrument 

Bei offenem Eingang, Oszil lator abgestimmt 

auf fe = 4 kHz bis 612 kHz =4% v.E. 

fe = 2 kHz 7 % v.E . 

1) Die Spannungsskalen gelten nut, wenn das Gerdt auf Spannungspegel 
0 dB - 0,775 V gescHaltet ist . 



1.3.12. RUckspeisung auf den Eingang im Empfangs- 
Frequenzbereich (= 612 kHz), Eingang abgeschlossen 

mit 150 Q (135 Q, 124 Q) *-113dB 

1.3.13. T e m pe r a t u re i n f 1 u G einer Umgebungstemperatur 
von 0°C bis + 40°C 

Auf die Anzeige ohne Nacheichen (nach Abstimmung) . . . = ± 0,05 dB/°C 

Auf den Eichoszillatorpegel =±0,01dB/°C 

Auf die Abstimmfrequenz = + 2*10 - ^ ± 100 Hz/°C 

1.3.14. Fremdsteuerung (Bu301) 

Fremdabstimmung der Sendefrequenz eines 
angeschlossenen Pegelsenders PS-3/BN-270 




1.4. Ausgang (Bu 501) 

Ausgangspegel bei geeichtem Gerat und 

Instrumentenausschlag 0 dB, im Leerlauf ca. -13 dB 

Innenwiderstand ca . 600 Q 



Bei Breitbandmessungen Ausgangsfrequenz = Eingangsfrequenz 

Bei Selektivmessungen (abgestimmt) .... Ausgangsfrequenz = 1,5 kHz 



1 . 6 . 



Netzbetrieb 

Netzspannung . 
Netzfrequenz . 
Leistungsaufnahme . 

Batteriebetrieb 

Batteriespannung . 

Betriebszeit 

Ladezeit 



110, 115, 220, 240 V ± 10% 

45 bis 65 Hz 

ca . 6 VA 

. .3 x DEAC - 5/500 DKZ 

18V 

ca . 9 Std . 

, . . . . ca . 14 Std . 




Sonstige Angaben 
Zulassige Umgebungstemperatur 

Grenzbetriebsbereich - 10 bis +50 °C 

Lagerbereich -20 bis +60 °C 



Abmessungen (B x H x T) in mm 315 x 275 x 150 

Gewicht ca . 8 kg 



IV 



